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Sulejówek, 27.04.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW 

do zapytania ofertowego nr 16/2018 

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęło 1 pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 1:  

Czy w tytule wersji pierwszej chromatografu nie nastąpiła omyłka pisarska w nazwie detektora DBD. Z 

naszej wiedzy wynika, że na rynku nie występuje detektor o skrótowej nazwie DBD. W dalszej części 

zapytania Zamawiający opisał parametry detektora helowego, którego komercyjnie dostępna nazwa 

skrótowa może być określona skrótem np. BID ? 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

 

Na rynku istnieje grupa chromatografów z detektorem DBD (Dielectric Barrier Discharge). Niemniej, 

faktycznie Zamawiający przygotowując przetarg specyfikował detektor z grupy detektorów BID (Barrier 

Ionization Discharge), tj. detektor helowy. 

 

 

 

 

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania 

ofert. 


